Flux de travail pour constitution des pools de 8 échantillons pour le Dx du SRAS-CoV-2
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Ajout au fichier Excel Mise en boite 9X9
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* Un minimum de 500 pL d’échantillon est requis pour mise en pool afin de permettre reprise de I'analyse sur I'échantillon.
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